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Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Cześć XXXIII. — Wydana i rozesłana dnia 20. czerwca 1901. 


Treść: JYS 73. Obwieszczenie o ponownem dozwolenin urzędowego uwierzylelniania XX. typu elektromierzy, 
tudzież o stanowczej aprobacie typu NLLV i prowizorycznej aprobacie typu XLV. 


83. 
Obwieszczenie Ministerstwa han- 
dłu z dnia 10. czerwca 1901, 
o ponownem dozwoleniu urzędowego uwierzytel- 
niania XX. typu elektromierzy. tudzież o stanow- 


czej aprobacie typu XLIV i prowizorycznej apro- 
bacie typu XLV. 


Na Zasadzie ustawy z dnia 23. lipca IS71. 
Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872 i w wykonaniu prze- 


pisów o urządowem sprawdzaniu i uwierzytelnianiu 
przyrządów do pomiaru zużycia eleklryczności (roz- 
dział V, punki Ż1 122). ogłoszonych rozporządzeniem 
Ministerstwa handlu z dnia 4. lipca 1900, Dz. u. p. 
Nr. 176. Dyrektor e. k. Komisyt głównej miar i wag 
pozwolił ponownie przyjmować do urzędowego uwie- 
rvzytelniania XX. typ eleklromierzy. który na pod- 
stawie przytoczonego powyżej rozporządzenia (po- 
równ. wykaz) został zaniechany. a jednocześnie udzie- 
lił takiego samego pozwolenia co do typu XLIV sta- 
nowczo. zaś co do typu XLV prowizorycznie. 

Szczegółowy opis lych trzech powyżej wymie- 
nionych typów ogłoszony zostanie później. 


Aprobo- l SE 
r", 7 © BZ 
lyp pan i Rodzaj System A ą eRe 
elektro- |z |o-2 Oznaczenie prze- Zmamiona SES Uwaga 
E | 2 SĘ pradu BE EIC) 
mierzy |3 9/5 $ wodowy EE 
BO|OE Heg f 
n E Son 
2 2 ida N a a I a ÓW BP O 
Jak typ I, ale uapięcie, ilość Boone 
Mad peryodów i przesunięcie ASY 
NN | Llektromierz żę Dwuprze-| fazy lepiej wyrównane. 1 drown SE 
CH Blathego Moe wodowy | Przedstawiony przez fabrykę kai D; M 
y machin (Ganza i Sp. w Leo- Nr 176) i 
hersdorfic KĘ 
Liczydło notorowe podług 
systemu Ferruisa, włącze- 
` h de ie stkowe w celu prze- 

W Klektromierz „dj Dwuprze- BĘ morig $ Pige | 
NIP l p sę prze- , sunięcia fazy o 90°. I | 
errarisa 5 wodowy | p E W. 
inienny Przedstawiony przez Spółkę 

akcvjną Siemens i Halske 
w Wiedniu 


(Polnb'oh.) 


J 
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Typ wany . | System 
| elektro- Oznaczenie ET prze- Zmamiona 
| mierzy bia wodowy 


Zamknięcie urzę 
dowe plombami 
ilość plomb 


stanow- 
czo 
rycznie 


Liczydło motorowe z rdze- 
niem żelaznym, dającym 
się obracać. Na rdzeniu 
umieszczone są cztery że- 


XLV 1 Ilektromierz Prąd |Trójprze-| lazne skrzydła, z których 3 
A wattogodzinowy stały | wodowy | każde z sąsiedniem tworzy i 
kąt 90°. 


Przedstawiony przez Spółkę 
akcyjną Siemens i Halske 
w Wiedniu. 


Call r. w. 


.4 


